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V. Ar&ometri noYi defcriptio & ufus a 2X G. Fah- 
renheit, (2^ 5. 5. 

VTOTUM eft liquoram gravitates fpecificas, duo- 
xN bus potiflimum raodis, inveftigari polle, librarum 
nempe, vel Araeometrorum ope. Ambo nonnullis diffi- 
cultatibus funt obnoxii, quominns exade fepe experi- 
ment fieri poffint. Difliculras prioris modi in eo pras- 
cipue verfatur, quod cum librae accuratiffime elaborate 
adhiberi debeant, earum vero tenor, in quibufdam fo- 
lummodo pundis confiftat, ea temporis tradu, vel etiatn 
alio modo, facillime depraventur, eoque modo experi- 
menta non ea, qua -par eft, accuratione perfici poffint. 
Araometra autem accuratiora, quorum ftrudura huo 
ufque innotuir, hoc pracipue laborant incommodo, 
quod uno eodemque inftrumento non omnium liquorum 
gravitates explorari poffint, ita ut mutatis liquoribus, eti- 
atn aliud Araeometron adhibere oporteat.His confideratis, 
ufumque Araometri perpendens, difficukates memoratas 
ftrudura fequentis inftrumenti tolli poffe animadverti. 

Globulo, A y Fig. 7. fatis rnagno,(quo major Globulus 
eo melior) tubi fibi oppofiti CD 8c E F anneftuntur, tu- 
bulo gracillimo E Freceptaculum G additur, mediumque 
tubuli pundo a minutiffimo, fatis tamen viflbili, deno- 
tatur. Extremitas altera tubuli C D globulo B praedita 
eft, qui receptaculi loco ponderi inferiori (quo nempe 
inftrumentum aggravatur) infervit. Diftanth globuli B a 
centro globi A triplo major (it, quam diftantia recepta- 
culi G ab eodem centro. Inftrumento ka pr^parato, 
globulus B tanta mercurii quantitate repletur, ut fi 
Arreometron liquori leviflimo, exempli gratia, fpiritui 

vini 
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vini bene dephlegmato, vel fpiritui Terebinthinas im- 
mergatur, illud in liquore fere ufque ad punftum a 
defcendat ^ quo fafto, tubulas prope E hermetice figil- 
latur, 5c inftrumentum bilance accuratiori ponderatur^ 
eritque pondus inftrumenti etiam ipfiflimum liquoris ab 
inftrumento deturbati pondus, utpote fatis hydroftatices 
peritis notum eft. Si autem graviores inveftigandi funt 
liquores,. exempli gratia, aqua, lixivia, vel fpiritus acidi, 
eorum gravitatis differentia invenitur, dum nempe in- 
ftrumentum in receptaculo G tanto pondere oneratur, ut 
illud iterum ad punftum a fubfidat. Hoc pondere gravi- 
tati inftrumenti addito, illorum liquorum gravitates fpe- 
cificse (ft pondera lint minutiflima) fatis exafte habe- 
buntur: <St lie de caeteris. 

Dixi quod inftrumentum in memoratis fpiritibus fere 
ad punftum a fublidere debeat^ melius enitn erit, ut 
non perfefte liquor illud punftum attingat, 6c ut diffe- 
rentia parva ponderibus minutiffimis adjuvetur: hoc 
en mi modo, ft fbrfan adhuc liquores leviores darentur, 
vel etiam ft liquorum memoratorum gravitas a calore fpe« 
cifice levio r redderetur, adhuc inftrumento explorari 
poterunt, quod alias non fuccederet, ft illud perfefte ad 
punftum a in nominatis fpiritibus fubfideret. 

Dum autem experimenta fiunt, cavendum eft, ne fu- 
perficies, tarn inftrumenti, quam liquorum aliqua pin- 
guedine, vel aliis particulis heterogeneis lint imbutas j ali- 
ter enim experimenta nunquam fatis accurate peragentur 9 
ut optime Vir acutiflimi ingenii, hujufque inclytifli- 
mx Societatis Membrum, inter diiferendum de hoc 
in^rwuusma ixionuit* 
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